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Sommaire, 


Il est question dans cet article d'un frćquencemetre 
enregistreur A constante de temps, pouvant €tre utilisć pour 
diverses mesures. Apres avoir décrit les essais prćliminćres, 
les auteurs présentent la théorie mathématique du fonction- 
nement de l'appareil, dont le schemat est donné, Ils dècri- 
vent ensuite l'application du fréquencemètre a l'enregistre- 
ment des parasites atmosphériques, donnent quelques valeurs 
numériques et courbes d'étalonnage. Ils comparent enfin les 
enregistrements du fréquencemètre électrique avec les cour- 
bes enregistrées par un cinémographe mécanique. 


Jeden z nas w latach 1925 — 1927 używał w 
Zurychu aparatu, rejestrującego trzaski atmosfe- 
ryczne, opartego na zasadzie powolnego wyłado- 
wania kondensatora. Oscylacje po detekcji i dwu- 
połówkowem wyprostowaniu, ładowały kondensa- 
tor o dużej pojemności, do którego zacisków przy- 
łączony był miliamperomierz samopiszący o dużej 
oporności. 

Ten sposób całkowania energji odebranej przez 
antenę jest niewygodny z punktu widzenia geofi- 
zycznej interpretacji wykresów. Trudno jest roz- 
różnić energję od częstotliwości na jednostkę cza- 
su trzasków, w ten sposób zapisanych. Ładunki 
elektryczne na kondensatorze, spływające przez 
miliamperómierz, są zależne nietylko od stałej cza- 
su urządzenia, lecz również od częstotliwości trza- 
sków, ich natężenia i czasu trwania. 

Celem oddzielenia częstotliwości trzasków od 
ich natężenia, umieszczono obok aparatu samopi- 
szącego z kondensatorem, przekaźnik, który prze- 
rzucał swoją kotwiczkę przy każdym  trzasku. 
Przekaźnik ten uruchamiał cinemographe firmy 
„Richard“. Otrzymana krzywa, z dokładnością sta- 
łej czasu, dosyć wiernie odtwarzała ilość ciągów 
trzasków na minutę *) *). 

i W roku 1929, kontynuując powyższe prace w 
Warszawie, probowano połączyć bezpośrednio 


1) Jean Lugeon — Les atmosphériques des fronts 
quasi-stationnaires sur le versant nord des Alpes. Seance 
G. M. A. aout 1927 — Archives des Sc. Phy. et nat. Geneve, 
janvier 1928. 

2) Jean Lugeon — Un appareil radio-ćlectrique pour 
déceler l'origine géographique de l'air. Archives, sept. 1928. 


przekaźnik z dużym kondensatorem, usuwając w 
ten sposób cinemographe. Należy dodać, że każdy 
trzask wyrażał się stałą ilością elektryczności, po- 
bieranej z zacisków małego kondensatora, ładowa- 
nego w czasie spoczynku przekaźnika. Aparat ten 
działał przez parę miesięcy w 1930 roku. W roku 
1931 opracowaliśmy urządzenie ostateczne. 

Jak to zwykle bywa w nauce, inni autorzy, pra- 
cujący w dziedzinie trzasków atmosferycznych, wy- 
myślili podobne urządzenia. Tak też bez naszej 
wiedzy, nasz zasłużony kolega z Office National 
Metćorologique de France, pan major Robert Bu- 
reau, wykonał aparat samopiszący, oparty na za- 
sadach, podobnych do naszych. Jednakże wykona- 
nie samopisu Bureau znacznie się różni od apara- 
tu polskiego, który cechuje nadzwyczajna prostota. 

Nowy częstościomierz o stałej czasu, który 
dziś przedstawiamy, o ile nam wiadomo, nie był 
jeszcze stosowany w technice. Może on być użyty 
nietylko do zapisywania częstotliwości trzasków 
atmosferycznych, lecz również w wielu wypadkach, 
gdzie chodzi o otrzymanie średniej wartości zjawi- 
ska elektrycznego lub mechanicznego, mogącego 
uruchomić przekaźnik albo jakiekolwiek inne urzą- 
dzenie przerywając prąd, kolektor i t. d. Może on 
korzystnie zastępować tachometr, spełniać rolę 
anemometru, licznika obrotów i t. p. 

Aparat składa się (rys. 1) z przekaźnika tele- 
graficznego, którego kotwica w położeniu spoczyn- 
ku K, zamyka obwód kondensatora C, i baterji 
p napięciu V,. Tak więc w położeniu spoczynku kon- 
densator posiada zawsze stały ładunek, określony 
przez s. e. m. stałą V.. 

Gdy pod wpływem impulsu prądu w uzwoje- 
niu przekaźnika kotwiczka jego zostanie przerzu- 
cona, obwód kondensatora C, zostaje najpierw 
przerwany, a następnie w położeniu K, zamknięty 
na obwód drugiego kondensatora C, z równolegle 
załączonym oporem R. W ten sposób ładunek kon- 
densatora C, przechodzi na kondensator C,, gdyż 
jedna okładzina C, jest połączona z C.. 

Kondensator C, gromadzi energję, którą dosta- 
je przy każdem przerzuceniu kotwiczki przekaźni- 
ka i oddaje tę energję oporowi R, którym w tym 
wypadku jest przyrząd pomiarowy, czyli miliampe- 
romierz samopiszący. 
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Wiykażemy, że urządzenie to jest właśnie czę- 
stościomierzem i że wychylenie wskazówki miliam- 
peromierza stanowi dość prostą funkcję częstotli- 
wości działania przekaźnika. 

Rozumujemy najpierw bez oporu R i pomińmy 
czas trwania kontaktu. 


R 


PEAR (Zee 


"onej 


Rys. 1. 
W położeniu spoczynku K, przekaźnika, kon- 
densator o pojemności C, otrzymuje ładunek 


Q=GCV; 


W położeniu roboczem K., kondensator C, od- 
da część swego ładunku C,. Gdy czas trwania kon- 
taktu K, jest dostateczny, w dwóch kondensatorach 
połączonych równolegle nastąpi stan równowagi 
i ich okładziny będą miały jednakową różnicę po- 


tencjałów 
vQ Fo 
C, + C, 
gdzie Q, jest ładunkiem C, w chwili przerzucania 
kotwiczki. 

Zobaczmy teraz jak V, zmienia się przy każ- 
dem przerzucaniu kotwiczki. Niech A Q będzie 
zmianą ładunku C, po zadziałaniu przekaźnika: 

AQ=Q':— Q; 
gdzie Q,* jest ładunkiem kondensatora C, po prze- 
rzuceniu, czyli 


Q z C; V, 
Podstawiając otrzymamy: 
z A Q= C: Va — Qs oraz 


C C j om 
sagat alaga) 


=a + 0 moa a 
2 2 


Przedyskutujemy ten wzór. Jeżeli stosunek 


Č jest dostatecznie mały, można go pominąć wo- 
K ; 

bec jedności i otrzymamy a QS Q,. Widzimy, że 
w tych warunkach V, zwiększa się za każdem prze- 
rzuceniem o pewną wielkość, proporcjonalną do ła- 
dunku Q;, otrzymanego przez kondensator C,. Je- 
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1 


2. SR. A; 7; 
żeli zaś stosunku c, nie można pominąć wobec je- 


ZŁ 

dności, ładunek, który otrzymuje C, jest mniejszy 
niż Q, i wobec tego V, zmieni się o mniejszą war- 
tość. Widzimy więc, że należy odpowiednio okre- 
ślić powyższy stosunek pojemności w zależności od 
wyników, które chcemy otrzymać. 

Wprowadzimy teraz opór R. 

Po każdem przerzuceniu kotwiczki, ładunek 
kondensatora C, powiększa się o A Qi jednocześ- 
nie spływa przez opór R według znanego wzoru: 


gdzie i jest prądem wyładowania w oporze R, zaś 
t czasem od chwili początku wyładowania. 

Należy zaznaczyć, że RC, jest stałą czasu ob- 
wodu wyładowania, o ile pominiemy, jak wyżej, 
czas trwania kontaktu. 

Wykażemy, że ten prąd i wyraża częstotliwość, 
czyli ilość przerzuceń kotwiczki w jednostce czasu. 

Przypuśćmy w tym celu, że przekaźnik działa 
z częstotliwością f na minutę. Czas £, który upływa 
pomiędzy dwoma następującemi po sobie przerzu- 
ceniami, wynosi: 

60 
t= F sekund. 
Przez ten czas £ napięcie na zaciskach kondensato- 
ra C, zmniejszy się. 

Weźmy chwilę poprzedzającą n-te przerzuce- 
nie kotwiczki. Kondensator C, jest naładowany do 
potencjału V, = V„_1.0, gdzie V„_1wyraża napię- 
cie na C, po n-1 szem przerzuceniu, zaś $ jest de- 
krementem wyładowania, czyli 

t 


60 


0=e0 RC, EO | 


czyli inaczej ładunek C, wynosi: 

Qa = Va Ca = Vn—1. Cs.3; 
W chwili n-tego przerzucenia kondensator C, otrzy- 
muje nowy ładunek, który się dodaje do Q.; jest 
to ładunek kondensatora C,, który ładując się zaw- 
sze pod tym samym potencjałem, otrzymuje stały 
ładunek elektryczny, czyli 


ph Vá C; 


Ładunek kondensatorów C, będzie więc wy- 


nosił: 
Qa =Q; -- Q» = V Ci | Va. Ćz.0 
zaś napięcie na jego zaciskach 


Va 


ao awa 20 SŁUP Caers 
TOREO a T O e a CIN 


W dalszym ciągu rozumowania przypuśćmy, że 
przekaźnik działa z pewną określoną i sfałą często- 
tliwością ?. 
60 
Dekrement ò =e *©” będzie posiadał stałą 


wartość od chwili £=0 początku działania prze- 
kaźnika, aż do dowolnej chwili tn. 
Napiszemy dla uproszczenia: 
C; 


Gi AT! . 23 
POROS GERGO 4 


Otrzymamy, podstawiając w poprzedniem rów- 


naniu: 
V = a + Vn—1.9 
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które to wyrażenie jest równozraczne z sumą n Wy- 
razów szeregu geometrycznego 


a, aq, aq”, aq”,.... aq”, aq” 
a więc 


n 


V = S|. +aq+ ag? +... -- aq""! + ag") 
0 
Dla + 1 >q >— 1 szereg ten jest zbieżny i su- 


o I + . 
ma wyrazów X dla n == œ, równa się 


Wykażemy, że suma ta jest rzeczywiście zbież- 
na. Widać, że nierówność q < + 1 jest zawsze 


gdyż 


a 


spełniona, w wyrażeniu q = 8 


2 
© + C: 
wartości C, i C, są zawsze dodatnie oraz ô < 1, po- 
nieważ: 
CEDA 1 
ò= er RG i—i] 
ORGNI 


Jednocześnie zawsze q > — 1, gdyż jest wartością 
dodatnią. 

Możemy teraz obliżyć napięcie na zaciskach 
kondensatora C, po czasie nieskończenie wielkim 
fn= oo, to znaczy po upływie nieskończonej ilości 
przerzuceń przy stałej częstotliwości n = c>, 

To graniczne napięcie V będzie wyrażone przez 
wzór wyżej wymieniony 


V=J= 


VAT 
ya: Cit C: ię CRES l 
jęk AG 3 *C, +C, jC o RG 
Ci + C; C, +C: 


Wreszcie prąd I, płynący przez opór R, wynosi we- 
dług prawa Ohma I = X, skąd otrzymamy 


TN, Cı .- 1 
ROE Gak 


C, EN czyli I =F; (t). 
CERE NE 

W ten sposób wykazano, że po czasie nieskoń- 
czonym £= œ, wychylenie miliamperomierza dla 
częstotliwości f rzeczywiście określa tę częstotli- 
wość. 

W praktyce napięcie V i prąd I osiągają war- 
tości prawie równe tym obliczonym wartościom 
granicznym już po czasie stosunkowo krótkim, tak, 
że powyższe obliczenia mogą być zastosowane. Na- 
leży jednak zaznaczyć, że w wypadku, gdy nie po- 
mijamy czasu trwania kontaktu, wyprowadzona te- 
orja będzie słuszna jedynie wtedy, gdy C, jest bar- 
dzo małe wobec C.. Jest to warunek konieczny dla 
zidentyfikowania krzywej wyładowania kondensa- 
tora C, z krzywą wyładowania obu kondensatorów 
połączonych równolegle. 


* 


Zobaczymy teraz, jaki będzie kształt krzywej; 
kreślonej przez miliamperomierz. Według poprzed- 
niego rozumowania widzimy, że przy każdem prze- 
rzuceniu kotwiczki przekaźnika, wskazówka mili- 
amperomierza otrzymuje impuls, którego najwięk- 
sza amplituda jest określona przez ostatni otrzy- 
many wzór. Skoro tylko kotwiczka wraca do poło- 
żenia spoczynku, gdy ładunek kondensatora C, 
przeszedł na C., ten ostatni zaczyna się rozłado- 
wywać i wskazówka opada. Wynika z tego, że przy 
stałej częstotliwości, krzywa będzie miała postać 
zębów, których górne wierzchołki są określone 
przez powyższe obliczenia (rys. 2). 


V 


Ín- i ln 
tn 


Rys. 2. 


inz 


fn-2 


Aby znaleźć wartość dolnych wierzchołków 
zębów, weźmy chwilę fn-ıpoprzedzającą n-te prze- 
rzucenie. W chwili tej napięcie V„-1 na zaciskach 
kondensatora C, będzie 


Vinea — Va: . ò 
albo też, rozumując jak wyżej 


Aya ŁACZA a. Ca 
Aeri SrA ORN M eE NEE E OPG 


Przez analogję można napisać: 
V'n—2 + VEZ . 0 


Wprowadzając do równania, otrzymamy: 
W = Vic 


Oznaczamy, jak w pierwszej części: 
C; 


GORE 


AER pac a' si VALA 197; 
Widzimy, że mamy do czynienia z takim 


postępem geometrycznym 


TARE PE S EL I , 


a,aq,a q*, 
którego suma wyrazów równa jest 


U PREY nt NDS =: 
UCIEC 
skąd 


samym 
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Słowem, rozumując jak uprzednio, znajdziemy, że 
prąd, odpowiadający dolnym wierzchołkom zębów 
wyrazi się wzorem: ł 


PROSZĘ 60 
EO AE ROE 
1 CIT e RG: F 
x 
* * 


Przejdźmy teraz do zastosowania naszych obli- 
czeń. Aby się zorjentować w charakterze krzywych 
I =F, (f) i! =F, (t) (rys. 3), załóżmy dowolnie 


stosunek = równy i: . Ze wzorów widać, że tyl- 
C3 100 

ko ten stosunek określa ogólny kształt krzywych. 

Jeżeli C. jest stałe, zmiana stosunku R zmienia 


2 
tylko skalę rzędnych wykresu, tak jak zmiana war- 
tości stałej czasu RC, zmienia tylko skalę odcię- 
tych. 


Rys. 3. 


Celem obliczenia krzywej, załóżmy dla uprosz- 
czenia: 
v. 


Widzimy na rys. 4, że część krzywej, zawarta 
pomiędzy odciętemi 0,5 i 40 jest linją o dużym pro- 
mieniu krzywizny i z pewnem przybliżeniem dla 
potrzeb technicznych może być uważana za linję 
prostą. Znaczy to, że częstościomierz o stałej cza- 
su będzie w tych granicach posiadał skalę prawie 
równomierną. Znaczy to również, że stosunek obu 
pojemności został dobrze obrany. 

Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli 
chodzi o zapisywanie częstotliwości mało się zmie- 
niającej np.: prądu zmiennego, ilości obrotów wa- 

1 5 
HOO obie krzy 
we I i I są bardzo do siebie zbliżone. Biorąc pod 
uwagę bezwładność części ruchomych miliampero- 
mierza, zauważymy, że przy stałej częstotliwości 
piórko nie zdąży opaść aż do wartości ľ i będzie 
kreśliło linję prostą na wysokości 7. Jeżeli grubość 
kreski samopisu będzie dostateczna, to nawet przy 
częstotliwości znacznie się zmieniającej, kreska ta 
pokryje obie wartości I i I. 

Można wyciągnąć stąd ważny wniosek, że aby 
zaprojektować aparat, wystarczy obliczyć tylko 
krzywą wyższą przy pomocy wzoru I =F, (f) 


łu, i t. d., widzimy, że przy E 
2 


Zastosowanie częstotliwości o stałej czasu do 
zapisywania trzasków atmosferycznych. 


Częstościomierze o stałej czasu, wynalezione, 
obliczone i zbudowane w Obserwatorjum Aerolo- 
śicznem P. I. M. w Jabłonnie pod Warszawą, były 
bardzo skrupulatnie badane w latach 1930-1932. 


RC: = 3 
RC: = 1.2 
fasony. C+ trapi 


„Omg, C» raty 


Rys. 4. 


Kilka z nich jest obecnie zainstalowanych w Polsce 
i w Norwegji, na Wyspie Niedźwiedziej w związku 
z pracami Międzynarodowego Roku Polarnego. Mu- 
siano dostosować częstościomierz do bardzo zmien- 
nego charakteru trzasków atmosferycznych, któ- 
rych częstotliwość trudno określić, a to przez bar- 
dzo skomplikowany kształt zaburzeń elektromagne- 
tycznych, powodujących powyższe zjawisko. Długi 
szereg obserwacyj przy pomocy oscylografu kato- 
dowego równolegle prowadzonych z zapisywaniem 
trzasków przy pomocy atmoradjografu z cinemo- 
graphem Richard, skłoniły nas do wybrania spe- 
cjalnego wzmacniacza, który na wyjściu posiada 


Milliamper 


coś w rodzaju przekaźnika lampowego z lampą 
neonową, tak, że otrzymujemy dość znaczny 
prąd, mogący bezpośrednio uruchamiać przekaźnik 
teleśraficzny częstościomierza. Aparat zapisuje 
właściwie średnią wartość ilości szeregów (źmijęk) 
frzasków atmosterycznych na minutę. Aby otrzy- 


mać ten skutek, okazało się, że stosunek —;" musi 


być bardzo mały, a stała czasu RC, bardzo. duża. 
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Doświadczenie skłoniło nas do wybrania następu- 
jących części składowych aparatu: przekaźnik te- 
legraficzny Siemens Halske o wielkiej szybkości 
działania, mogący dać do 150 przerzuceń na sekun- 
dę, a którego największa czułość dochodzi do 5 
ampero-zwojów. Miliamperomierz, jedynie zdolny 
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na rys. 5. Należy jednak zaznaczyć, że w wyprowa- 
dzonych dla częstościomierza wzorach braliśmy pod 
uwagę kondensatory idealne o oporności upływo- 
wej nieskończenie wielkiej. Kondensatory elektro- 
lityczne, znajdujące się w sprzedaży, nie są ideal- 
nemi kondensatorami i trzeba się zawsze liczyć 


BERDODB 


2 


u, 


| Bjórnóya 12-15/X-19 
| 4 
kick | | 
Í : | | | 


| 
| 


LUK 


Rys. 6a. 
Krzywa trzasków Atmoradjografu. Cinemograf Richard. 


do użytku z pośród kilku wypróbowanych modeli, 
jest firmy Triibe Tauber w Zurychu, o skali 0 — 6 
mA. i o szybkości rozwijania paska 20 m/m na go- 
dzinę. Osie współrzędnych są prostolinijne, zaś 
użyteczna szerokość papieru wynosi 15 cm. Baterja 
kondensatorów C. jest utworzona z kondensatorów 


z pewną opornością upływową, zależną od przyło- 
żonego napięcia, temperatury, wilgotności i t. p. 
Wyprobowaliśmy wiele bateryj kondensatorów; 
okazało się że najlepsze posiadają oporność kilku- 
dziesięciu tysięcy omów. Jednakże praktycznie nie 
wpływa to wcale na działanie aparatu i dokładne 


Rys. 6b. 
Krzywa trzasków Atmoradjografu. Częstościomierz elektryczny. 


elektrolitycznych T. C. C. pierwszorzędnej jako- 
ści, o pojemności 2000 uF. 
Dane charakterystyczne częstościomierza są 


następujące: 
Vi = 10 woltów, 
Gi = 50 HF, 
2 =4000 EF, 
R = 900 Q. 


Wartości te dają nam krzywą skalowania jak 


skalowania wykazały, że obliczenia teoretyczne 
zgadzają się z praktyką. 

Specjalne urządzenia mechaniczne i elektrycz- 
ne zostały dodane do schematu celem uniknięcia 
klejenia przekaźnika. Rys. 6 pokazuje otrzymane 
rezultaty przy jednoczesnem zapisywaniu trzasków 
atmosferycznych „atmoradjografem* z mechanicz- 
nym cinemographem Richard'a i „atmoradjogra- 


fem'. z częstościomierzem elektrycznym. 
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PROJEKT UJEDNOSTAJNIONEJ KLASYFIKACJI 
ELEKTRONOWYCH LAMP ODBIORCZYCH. 


Le projet de classification uniforme des lampes électroniques de réception. 


Inż. J. Kahan. 
(Dokończenie). 


Przy podziale na grupy lamp końcowych, pod 
względem ich największej nieznie- 
kształconej mocy, kierowano się taką samą 
zasadą, jak i przy tworzeniu grup lamp różnych, 
mianowicie starano się, ażeby wszystkie zbliżone 
do siebie typy lamp znalazły się w jednej grupie. 
Pozatem, rozpiętości grup powinny być logaryt- 
micznie równe. 

Proponuje się następujące grupy: 
253em)WSNAN CZA 
1 253 — 450 ,  KSZTAŁCONA 
2 450 — . 800 ,, dą 
3 800 — 1425 , 
As 115425 —V2'530Er 
91402 238580:—=, 5450024; 
Hida 
7 
8 


0. . poniżej 


4500 -— 8000 , 

.. 8000 — 14250 , 

. 14250 — 25300 ,, 

9 .. powyżej 25300 ,, 


Cyfra charakteryzująca grupę, wchodzi w 
skład symbolu jako pierwsza, określająca: własno- 
ści elektryczne, 

Drugiem kryterjum przy śrupowaniu lamp 
końcowych powinna być czułość. Wśród lamp 
jednakowej mocy są lepsze i gorsze, lub ściślej mó- 
wiąc bardziej czułe i mniej czułe. Czulsza jest ta 
lampa, która wymaga mniejszego napięcia przyło- 
żonego dla otrzymania tej samej mocy wyjściowej. 
Jeśli oznaczymy przez V skuteczną wartość przy- 
łożonego na siatce napięcia, któremu odpowiada 
moc Pmax tO określimy czułość s jako Pma./V*,o wy- 
raża się więc w mW/V*. 


Ponieważ okazało się, że żaden podział zapo- 


mocą cyfr zaokrąglonych nie jest możliwy, propo- 
nuje się następujący, który w wygodny i praktycz- 
ny sposób różniczkuje istniejące lampy. 


0.. poniżej 2.61 mW/V? CZUŁOŚĆ 
10M ZG aal V: E 7 
2 OZBZNZA SIEC 
SMMGESGZ aNg ASEN 
4 „.1.8,25 32 7 
Seo 2AT Z S Y A SEa 
OLENE 26A Ę 
7. «261 '— 38,3 0, 
8:25 383; 156200 5%, 


9. . powyżej 56.2 w 


Cyfra charakteryzująca śrupę pod względem 
czułości wchodzi w skład symbolu jako druga, okre- 
ślająca własności elektryczne, natyćhmiast po cy- 
frze charkateryzującej P max 

Podobnie jak i w lampach różnych przed po- 
wyższemi dwiema cyframi będziemy stawiali, w 
miarę potrzeby, cyfrę wyrażającą ilość elek- 
trod; czułość 10 mW/V* jest bardzo duża dla 
lampy końcowej trójelektrodowej; lampę o takiej 


czułości można dzisiaj określić jako bardzo dobrą, 
zaś dla lampy pięcioelektrodowej (pentody) taka 
czułość jest minimalna. Dlatego, w zależności od 
ilości elektrod . zupełnie różne znaczenie ma np. 
określenie: lampa o czułości grupy 4. 

Podobnie jak i w lampach różnych, po trzech 
cyfrach w pełniejszym symbolu umieścimy kolejno: 

literę oznaczającą rodzaj żarzenia (D 
lub I) i 

cyfrę oznaczającą wprost wartość napięcia 
żarzenia. 

A więc, dla przykładu: 

1) 343 D4 oznacza: 3 elektrody, największa 
niezniekształcona moc grupy 4, czułość grupy 3, ża- 
rzenie bezpośrednie, napięcie żarzenia 4 V, 

2) 534 120 oznacza: 5 elektrod, największa 
niezniekształcona moc grupy 3, czułość grupy 4, 
żarzenie pośrednie, napięcie żarzenia 20 V. 

Symbol może być dowolnie i jednoznacznie 
skracany; najkrótszy zawierałby dwie cyfry, cha- 
rakteryzujące własności elektryczne, a więc: ` 

1) 43 í 
2) 34 


Ponieważ symbole lamp końcowych i lamp 
różnych mają jednakową postać, może czasami 
zajść nieporozumienie, Mając symbol 435 D4 nie 
wiemy, czy cyfra 3 oznacza oporność wewnętrzną 
grupy 3, czy też największą niezniekształconą moc 
śrupy 3; podobnie nieokreślona jest cyfra 5. Ażeby 
umożliwić zupełnie ogólne ujęcie symbolu, na sa- 
mym początku dodajemy literę A lub Z, Lite- 
ra A (początek) przed symbolem oznacza lampę 
„różną'; w jej symbolu kolejne znaczenie znaków 
jest: ilość elektrod, opór wewnętrzny R; dobroć 
kS it. d. Litera Z (koniec) przed symbolem ozna- 
cza lampę końcową, w którym kolejne znaczenie 
znaków jest: ilość elektrod, największa nieznie- 
kształcona moc Pmax, czułość jo i t. d. 

W tym wypadku, gdy możliwość nieporozu- 
mienia jest wykluczona, oraz gdy zgóry wiadomo, 
o jakiej klasie lamp jest mowa (a takie właśnie wy- 
padki zwykle mają miejsce) litera A względnie Z 
może być pominięta. 


Przykłady. 
Lampy różne. 
A. 
Marconi 
S 215 434 D2 DS 426 116 
S<21 435 D2 DSB 429 T16 
S 22 436 D2 H2 362 D2 
S 410 435 D4 H 210 362 D2 
S 610 435 D6 HL 210 371 D2 
MS 4 426 I4 HI 2 383 D2 
MS 4B 429 I4 L 210 381 D2 


Nr. 15 16 © PRZEGLĄD RADJOTECHNICZNY 95 


Resumć klasyfikacji 


Litera A Cyfra Ri Cyfra kS Litera — Liczba 
rodzaj woltów 
Litera Z e Cyfra Pmax Cyfra s zarzenia e Aie 


f D — bezpośrednie żarzenie 

—— 

* l I — pośrednie żarzenie 
Ż 

Ri 


powyżej 1005500 £ 
. 593000 — 1005500 , 
. 333000 
* 187 500 
100 550 
59 300 
33 300 
18 750 
10 055 


poniżej 


. poniżej 10 mW/V* 
4 10— 20 , 


" 


Pa Jl 


» 
{ 
» 
" 


O0GSIOGUAWNURO 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


Pmax 
poniżej poniżej 2,61 mW/V*? ] 
2,61 3,83 
450 
800 
1 425 
2530 
4500 
8 000 - 
14 250 
. powyżej 25300 


O0SJOUAWNH=O 
OWSAJONOUAWURO ` 
03 6% 6 NOE). 2 


H 410 352 D4 L2/B 392 D2 Tungsram. 
HL 410 372 D4 DG 2 490 D2 SK 235.02 SĘ OEDI 
Cap RZE ME Z S 407 436 D4 G 405 370 D4 
H 610 352 D6 MHL4 393 14 
HL 610 372 D6 DH 384 116 S 2018 436 [4 DG 407 490 D4 
L 610 392 D6 AS 494 418 I4 HR 607 383 D6 

AS 495 429 14 G 615 393 D6 

Philips AS 4100 446 I20 HR 410 392 D4 

P S 410 436 D4 LD 408 . 392 D4 
A 435 351 D4 A 241 490 D2 S 406 436 D4 AR 4100 383 14 
A 410 370 D4 A 635 351 D6 DG 107 490 D1 AR 495 386 14 
A 415 392 D4 A 630 373 D6 R 208 362 D2 DG 4100 490 I4 
A 414K 392 D4 A 615 392 D6 H 210 372 D2 AG 495 394 [4 
A 409 391 D4 A 609 390 D6 L 210 381 D2 AG 4100 392 I4 
A 425 372 D4 E 435 362 14 LG 210 391 D2 R 150 382 D1 
B 424 393 D4 E 415 392 I4 PD 220 392 D2 G 115 370 D1 
B 438 373 D4 E 424 394 14 DG 210 490 D2 L 190 392 D1 
A 135 341 D1 E 438 373 14 R 406 372 D4 R 2018 384 120 
A 109 380 D1 F 215 392 12.5 HR 406 382 D4 . G 2018 394 120 
A 125 361 D1 B 2024 393 120 LD 410 392 H4 AR 4101 384 I4 
A 141N 490 DI B 415 392 p. 
341 490 D3 B 425 372 D4 
A 209 390 D2 F 460 306 Xia.  ampy końcowe; A 
A 225 361 D2 i $ 
Marconi 

Telefunken: P 215 300 D2 ML 4 325 I4 
RE 034 371 D4 REN 1004 373 14 LP 2 304 D2 DL 326 116 
RES 044 416 D4 REN 1104 391 I4 P 2 313 D2 PT 2 528 D2 
RE 074 391 D4 RENS 1204 425 I4 PX 4 342 D4 PT 4 544 D4 
"RE 084 392 D4 RENS 1264 419 I4 PX 25 364 D4 NPT 4 547 I4 
RES 094 425 D4 RENS 1820 436 120 P 625 331 D6 PT 625 545 D6 
REN 904 394 I4 REN 1321 393 [20 LS 6A 360 D6 DPT - 548 116 


REN 804 392 I4 DA 60 370 D6 
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Philips. 
B 405 310 D4 E 409 303 I4 
C 405 320 D4 B 443 524 D4 
D 404 330 D4 C 443 545 D4 
E 406 343 D4 E 443N 555 D4 
E 408N 352 D4 F. 443 577 D4 
F 410 364 D4 E 453 545 I4 
F 704 360 D7.5 B 543 445 D5 
Tungsram. 
P.215 310 D2 SP 230 320 D2 
P 220 311 D2 P 415 314 D4 


WIADOMOŚCI 


Generator wzorcowy małych napięć. 


(A Standard Microvolter). W. F. Diehl. Electronics, lipiec 
1932 r. 


Oscylator o zmiennej częstotliwości i regulowanem, 
choć bliżej nieznanem, napięciu wyjściowem jest bardzo 
użytecznem narzędziem w laboratorjum radjotechnicznem. 
Jeżeli oscylator taki posiada źródło modulujące o znanej 
głębokości modulacji, jeśli można zmierzyć napięcie wyj- 
ściowe wielkiej częstotliwości i jeżeli jeszcze modulacja 
częstotliwości jest minimalna — staje się on generatorem 
wzorcowym, pozwalającym na otrzymanie zasadniczych cha- 
rakterystyk odbiorników. 

Najczęściej spotykanym typem generatora wzorcowego 
jest układ, gdzie napięcie wyjściowe oblicza się z pomiaru 
prądu wielkiej częstotliwości przy pomocy miliamperomie- 
rza cieplnego oraz ze znanej wartości oporu. Redukcja na- 
pięcia przy pomocy attenuatora w znanym zgóry stopniu 
pozwala określić rzeczywiste napięcie wyjściowe. Pomiar 
taki ani obliczenie nie są jednakże wolne od poważnych 


sj Wyjście 2F 


< 


Rys. 1. 


błędów przy większych częstotliwościach, rzędu już 5 me- 
śacykli. Nieuniknione pojemności na zaciskach miliampero- 
mierza cieplnego oraz w opornościach attenuatora są ich 
przyczyną. Konieczny jest więc układ wolny od tych błę- 
dów i tem samem pozwalający na zbadanie dokładności 
generatora wzorcowego przy wyższych  częstotliwościach 
radjowych. 

Celem opisanego niżej „microvoltera* jest właśnie 
umożliwienie takiego sprawdzenia. Pozatem układ jako taki 
może służyć bezpośrednio dla otrzymywania charakterystyk 
odbiorników. 

Zasada działania. Jeśli początkowy punkt pracy lam- 
"py jest tak wybrany, że zależność między prądem anodo- 
wym a napięciem siatkowem jest ściśle kwadratowa to, przy- 
kładając na siatkę napięcie wielkiej częstotliwości kształtu 
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P 615 312 D6 PP 416 524 D4 
SP 614 321 D6 PP 430 543 D4 
AL 495 332 [4 PP 4100 552 D4 
P 430 320 D4 PP 610 522 D6 
P 460 330 D4 P 2018 332 120 
P 4100 353 D4 PP 2018 532 120 
PP 230 521 D2 APP 4100 550 I4 
PP 415 . 522 D4 


Instytut Radjotechniczny 
w Warszawie. 


Wrzesień 1932. 


TECHNICZNE. 


A sin 2x. Ft, 
składowe prądu 


otrzymamy w obwodzie anodowym dwie 


KA? sin? 27 . Ft = 3 KA? — 5 KA cos 2n.2Ft 


wyraz pierwszy stanowi przyrost prądu anodowego zano- 
towany przez przyrząd prądu stałego w obwodzie zasilają- 
cym anodę lampy, Wyraz drugi daje prąd zmienny w opo- 
rze R (R << r) o częstotliwości podwójnej. 

Z powyższego wyrażenia widać, że amplituda napięcia 
zmiennego jest Ściśle równa wartości przyrostu składowej 
stałej prądu anodowego. Przyrost ten łatwo zmierzyć po 
wybalansowaniu początkowego prądu anodowego przy po- 
mocy baterji i opornika. Jeżeli teraz wartość oporu R bę- 
dzie znana, to napięcie wyjściowe zmienne RI będzie tem 
samem znane. W praktyce R przybiera dwie wartości, wie- 


lokrotne V 2 1,414 i 14,141 oma. odczyt więc mikroampe- 
romierza daje wprost napięcie wyjściowe w woltach sku- 
tecznych. 

Przez użycie układu przeciwsobnego eliminuje się 
ewentualne resztki częstotliwości podstawowej, jaka mog- 
łaby się przedostać na opornik R. 


Dokładność układu zależy w dużej mierze od warto- 
ści oporu bocznikującego przyrząd prądu stałego: opór ten 
musi być conajmniej 100 razy większy od oporności we- 
wnętrznej przyrządu, jeżeli błąd ma nie przekraczać 1g. 
Ważnym czynnikiem jest również opór R; powinien on być 
nawinięty bardzo cienkim drutem dla zredukowania wpły- 
wu naskórkowości, w sposób bezindukcyjny, wreszcie po- 
jemność rozłożona musi być minimalna. Przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności błąd ogólny przy tak wiel- 
kiej częstotliwości jak 30 megacykli (4 = 10 m) może być 
nie większy niż 2%. 


Jeśli napięcie przyłożone na wejściu układu jest mo- 
dulowane, napięcie wyjściowe częstotliwości podwójnej jest 
również ' modulowane, lecz równość: przyrost  prą- 
du stałego — amplituda fali nośnej (częstotliwości 2F) 
jest w dalszym ciągu zachowana. Zwiększa się tylko głębo- 
kość modulacji o mniejwięcej 85% oraz powstaje ton mo- 
dulujący o podwójnej częstotliwości akustycznej. Ostatnie 
zjawisko stanowi niewątpliwie dużą wadę układu w odnie- 
sieniu do badania charakterystyk odbiorników. Zastosowa- 
nie jednak „microvoltera'* dla celów sprawdzania genera- 
torów wzorcowych może się obejść bez użycia modulacji 
i zarzut ten odpada. 


K. Lewiński. 
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